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ČESKÁ REPUBLIKA
GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL 

140 96 Praha 4, Budějovická 7

VÁŠ DOPIS ZNAČKY              NAŠE ZNAČKA                            VYŘIZUJE / LINKA                                                  DATUM 
                                             62431-2/2016-900000-090                  Mgr. Carbolová/261332570                                 6. 12. 2016
          
Vysvětlení a změna zadávací dokumentace

Ve věci podlimitní veřejné zakázky s názvem „Nákup bezpečnostního rentgenu pro Letiště Brno - 
Tuřany“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), zahájeném uveřejněním výzvy k podání nabídek ze 
dne 25. 11. 2016, č.j. 61039/2016-900000-090 (dále jen „výzva“), na profilu zadavatele dne 30. 11. 
2016:

Zadavatel činí následující vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu § 98 zákona:

Dotaz: 

Výška dopravníku pro napojení do stávajícího dopravníkového systému: dopravník musí být výškově 
nastavitelný na výšku 600 mm: Dotaz: Vstup i výstup u dopravníku má být ve výšce 600 mm, nebo vstupní 
a výstupní výšku dopravníku je nutno nastavovat - pokud ano, tak v jakém rozsahu?

Odpověď:

Výška dopravníku – stávající RTG má horní hranu vlastního dopravníkového pásu ve výšce 600 mm. 
K tomu jsou uzpůsobeny přídavné  dopravníkové pásy na vstupu do RTG i na výstupu z RTG.
Vstup i výstup u dopravníku má být ve výšce 600 mm, výšku není nutné nastavovat (bude nastavena při 
instalaci RTG na jeho místo).

Zadavatel dále činí následující změnu zadávací dokumentace ve smyslu § 99 zákona:

Dotaz:

Ovládání: součástí dodávky musí být dva monitory s rychlým zobrazením a dva ovládací pulty (s 
klávesnicemi) umístitelné do 10m od přístroje: Dotaz: RTG má mít dvě nezávislé klávesnice? A na každém 
pultu s klávesnicí má být 1 nebo 2 monitory?

Odpověď: 

Zadavatel v reakci na dotaz uchazeče upravil zadávací podmínky obsažené v Technické specifikaci 
předmětu plnění veřejné zakázky. Upravená pasáž je v technické specifikaci označena červeně.

k uveřejnění na profilu zadavatele
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Zadavatel vyzývá dodavatele, kteří odeslali zadavateli svou nabídku dříve, než se měli možnost seznámit 
s obsahem této změny zadávací dokumentace (dále jen „původní nabídka“), aby v případě, že se 
s ohledem na obsah této změny zadávací dokumentace rozhodnou podat ve lhůtě pro podání nabídek 
novou nabídku, učinili v této nové nabídce prohlášení o tom, že svou původní nabídku berou v celém 
rozsahu zpět (zadavatel pak bude na původní nabídku pohlížet, jako by nebyla podána), nebo aby vůči 
zadavateli učinili písemně úkon zpětvzetí nabídky, na jehož základě jim bude původní nabídka vrácena. 
Dodavatel může totiž podat v zadávacím řízení pouze jednu nabídku (§ 107 odst. 3 zákona).

Přílohy:

Upravená technická specifikace

...............................................................
Ing. Renata Dohnalová

ředitelka odboru 13 GŘC
podepsáno elektronicky
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